Załącznik 15A do formularza asortymentowo - cenowego

Zadanie 15.
Stenty DES o cienkim rusztowaniu i konstrukcji ułatwiającej doprowadzalność do zmiany
	 
	Ocena medyczno - techniczna
	
	

	Lp.
	PARAMETR/WARUNEK
	PODAĆ WARTOŚĆ
	PUNKTACJA MAKSYMALNA

	1.
	Grubość przęsła stentu w zakresie średnic nominalnych 2,25 a 3,5 mm – im grubość mniejsza, tym wyżej punktowana
	 
	10
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Podpis Wykonawcy
