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Znak sprawy: AZP/17/P/2025       Katowice, 07.08.2025 r. 

 

 

WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 2 
dotyczy postępowania o wartości przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ustawy z dnia 

11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 

132 ww. ustawy pn.: 

 

„Dostawa mikronarzędzi oraz wyrobów medycznych do zabiegów okulistycznych” 

ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 

pod nr 2025/S 136-472452  

 

W związku z wniesionymi zapytaniami, zamawiający udziela poniższych odpowiedzi, dodatkowo 

zamawiający wprowadza niżej podane modyfikacje. 

 
Pytanie 1: „Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 3 poz 1 trepan z komorą próżniową nie posiadającą 16 

znaczników, pozostałe parametry bez zmian?” 

Odpowiedź 1: Zamawiający dopuszcza w pakiecie nr 3 poz 1 trepan z komorą próżniową nie posiadającą 

16 znaczników, pod warunkiem zachowania pozostałych szczegółowych wymagań określonych w SWZ.  

Zamawiający modyfikuje opis przedmiotu zamówienia zawarty w Formularzu cenowym dla Pakietu nr 3 

pozycja 1 do brzmienia: "Trepan próżniowy sterylny jednorazowy do rogówki biorcy, posiadający 360 

stopniową komorę próżniową z 16 znacznikami, strzykawkę aspiracyjną 5 cm3, krzyżowy znacznik 

centralnego punktu na rogówce. Rotacja komory próżniowej o 360 st. powoduje 0,25 mm cięcie. 

Rozmiary: 6,0; 6,5; 7,0; 7,25; 7,5; 7,75; 8,0; 8,25; 8,5; 8,75; 9,0 mm. W komplecie z markerem 

okulistycznym jałowym." Składając ofertę należy posłużyć się zmodyfikowaną wersja załącznika nr 2 do 

niniejszego pisma ( Formularz cenowy). 

 

Pytanie 2: „Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 19 pozycja nr 1 pęsetę Colibri Barraquer z platformą 

roboczą, 1x2 ząbki 0.12 mm zagięte pod kątem 90 stopni, długość całkowita 75 mm, narzędzie stalowe, rączka 

płaska, antypoślizgowa z jednym otworem.” 

Odpowiedź 2: Zamawiający dopuszcza w pakiecie nr 19 pozycja nr 1 asortyment o charakterystyce 

opisanej w pytaniu, pod warunkiem zachowania pozostałych szczegółowych wymagań określonych w 

SWZ. 

 

Pytanie 3: „Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 19 pozycja nr 2 pęsetę spojówką o długości całkowitej 110 

mm, pozostałe parametry bez zmian?” 

Odpowiedź 3: Zamawiający dopuszcza w pakiecie nr 19 w pozycji nr 2, asortyment o charakterystyce 

opisanej w pytaniu, pod warunkiem zachowania pozostałych szczegółowych wymagań określonych w 

SWZ. 

 

Pytanie 4: „Zamawiający w pakiecie nr 19 pozycja nr 3 nie określił jakiego imadła typu Barraquer wymaga. 

Czy Zamawiający wymaga imadła prostego czy zagiętego? Czy Zamawiający wymaga imadła z zamkiem czy bez 

zamka? Proszę doprecyzować.  

Z uwagi na brak doprecyzowania przez Zamawiającego parametrów imadła czy Zamawiający dopuści imadło 

Barraquer zagięte, szczęki 10 x 0.6 mm, bez zamka, długość całkowita 135 mm, narzędzie stalowe” 

Odpowiedź 4: Zamawiający precyzuje, że wymaga imadła zagiętego bez zamka. Jednocześnie 

Zamawiający zmienia treść w kolumnie Opis przedmiotu zamówienia zawartego w Formularzu cenowym 

w pakiecie nr 19 dla pozycji 3 do brzmienia: "Imadło do igieł typu Barraquer, zagięte, bez zamka ze stali 

nierdzewnej o długości całkowitej 135 mm." Składając ofertę należy posłużyć się zmodyfikowaną wersja 
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załącznika nr 2 do niniejszego pisma ( Formularz cenowy), jednocześnie Zamawiający dopuszcza szczęki 

10 x 0.6 mm ale nie stawia takiego wymagania. 

 

Pytanie 5: „Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 19 pozycja nr 4 nożyczki McPherson Westcott zagięte, 

ostre końcówki, małe ostrza, długość cięcia 6 mm, długość całkowita 115 mm, narzędzie stalowe” 

Odpowiedź 5: Zamawiający dopuszcza w pakiecie nr 19 pozycja nr 4 nożyczki McPherson Westcott 

zagięte, ostre końcówki, małe ostrza, długość cięcia 6 mm, długość całkowita 115 mm, narzędzie stalowe, 

pod warunkiem zachowania pozostałych szczegółowych wymagań określonych w SWZ 

 

Pytanie 6: „Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 19 pozycja nr 5 nożyczki Westcott tępe, zagięte, długość 

cięcia 10 mm, długość ostrzy 20 mm, płaska rękojeść, długość całkowita 115 mm, narzędzie tytanowe” 

Odpowiedź 6: Zamawiający modyfikuje Opis przedmiotu zamówienia zawarty w Formularzu cenowym 

dla Pakietu nr 19 pozycja 5 do brzmienia: nożyczki Westcott, zagięte, długość cięcia w zakresie 10 mm - 

12 mm, długość ostrzy 20 mm, płaska rękojeść, długość całkowita 115 mm, narzędzie tytanowe. Składając 

ofertę należy posłużyć się zmodyfikowaną wersja załącznika nr 2 do niniejszego pisma ( Formularz 

cenowy). 

 

Pytanie 7: „Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 19 pozycja nr 6 nożyczki Vannas o długości całkowitej 96 

mm, pozostałe parametry bez zmian?” 

Odpowiedź 7: Zamawiający dopuszcza w pakiecie nr 19 w pozycji nr 6, asortyment o charakterystyce 

opisanej w pytaniu, pod warunkiem zachowania pozostałych szczegółowych wymagań określonych 

w SWZ. 

 

Pytanie 8: „Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 19 pozycja nr 7 nożyczki Vannas wygięte, ostre, długość 

cięcia 5 mm, długość ostrzy 9 mm, długość całkowita 97 mm, narzędzie tytanowe” 

Odpowiedź 8: Zamawiający dopuszcza w pakiecie nr 19 w pozycji nr 7, asortyment o charakterystyce 

opisanej w pytaniu, pod warunkiem zachowania pozostałych szczegółowych wymagań określonych 

w SWZ. 

 

Pytanie 9: „Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 19 pozycja nr 7 nożyczki Vannas zagięte, ostre, ostrza 7 

mm, długość całkowita 85 mm, narzędzie stalowe” 

Odpowiedź 9: Zamawiający dopuszcza w pakiecie nr 19 w pozycji nr 7, asortyment o charakterystyce 

opisanej w pytaniu, pod warunkiem zachowania pozostałych szczegółowych wymagań określonych 

w SWZ. 

 

Pytanie 10: „Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 19 pozycja nr 7 nożyczki Vannas zagięte, ostre, długość 

cięcia 6 mm, długość całkowita 115 mm, narzędzie stalowe” 

Odpowiedź 10: Zamawiający dopuszcza w pakiecie nr 19 w pozycji nr 7, asortyment o charakterystyce 

opisanej w pytaniu, pod warunkiem zachowania pozostałych szczegółowych wymagań określonych 

w SWZ. 

 

Pytanie 11: „Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 19 pozycja nr 8 pęsetę do kapsuloreksji o długości 

całkowitej 115 mm, pozostałe parametry bez zmian?” 

Odpowiedź 11: Zamawiający dopuszcza w pakiecie nr 19 w pozycji nr 8, asortyment o charakterystyce 

opisanej w pytaniu, pod warunkiem zachowania pozostałych szczegółowych wymagań określonych 

w SWZ. 
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Pytanie 12: „Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 19 pozycja nr 9 pęsetę Colibri o długości całkowitej 90 

mm, pozostałe parametry bez zmian?” 

Odpowiedź 12: Zamawiający dopuszcza w pakiecie nr 19 w pozycji nr 9, asortyment o charakterystyce 

opisanej w pytaniu, pod warunkiem zachowania pozostałych szczegółowych wymagań określonych 

w SWZ. 

 

Pytanie 13: „Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 19 pozycja nr 10 pęsetę chirurgiczną prostą z ząbkami 

1x2 ząbki 0.12 mm, pozostałe parametry bez zmian?” 

Odpowiedź 13: Zamawiający dopuszcza w pakiecie nr 19 w pozycji nr 10, asortyment o charakterystyce 

opisanej w pytaniu, pod warunkiem zachowania pozostałych szczegółowych wymagań określonych 

w SWZ. 

 

Pytanie 14: „Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 19 pozycja nr 11 pęsetę Bonn prostą, 1x2 ząbki 0.12 mm, 

z platformą roboczą 6 mm, długość całkowita 90 mm, narzędzie tytanowe” 

Odpowiedź 14: Zamawiający dopuszcza w pakiecie nr 19 w pozycji nr 11, asortyment o charakterystyce 

opisanej w pytaniu, pod warunkiem zachowania pozostałych szczegółowych wymagań określonych 

w SWZ. 

 

Pytanie 15: „Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 19 pozycja nr 12 imadło zagięte, szczęki 9 mm, bez 

blokady, długość całkowita 110 mm, narzędzie tytanowe” 

Odpowiedź 15: Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań poza określonymi w SWZ, niemniej 

dopuszcza asortyment o charakterystyce opisanej w pytaniu.  

 

Pytanie 16: „Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 24 barwnik tkankowy przeznaczony do wybarwiania błon 

epiretinalnych oraz błony granicznej wewnętrznej (ILM+ERM) o składzie 0,18% trypan blue + 0,03% blue life 

(C48H50N3NaO7S) rozpuszczony w soli fizjologicznej buforowany fosforanami, w ampułkostrzykawce 0.7 ml?” 

Odpowiedź 16: Zamawiający modyfikuje Opis przedmiotu zamówienia zawarty w Formularzu cenowym 

dla Pakietu nr 24 do brzmienia: „ Uniwersalny barwnik zawierający: trypan blue w stężeniu od 0,15% do 

0,18%, brillant blue G lub blue life w stężeniu od 0,025% do 0,03%, nośnik w postaci soli fizjologicznej, 

buforowanie roztworu fosforanami lub chlorkiem sodu. Zamawiajacy wymaga obecności substancji 

polietylenoglikolu o stężeniu 4%. Wymagana postać opakowania: gotowa do użycia ampułkostrzykawka o 

pojemności od 0,5 ml do 0,7 ml. Produkt musi być sterylny i przeznaczony do stosowania 

śródoperacyjnego.” Składając ofertę należy posłużyć się zmodyfikowaną wersja załącznika nr 2 do 

niniejszego pisma ( Formularz cenowy). 

 

Pytanie 17: „Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 26 błękit trypanu o stężeniu 0.05% w fiolkach 1.5 ml?” 

Odpowiedź 17: Zamawiający dopuszcza w pakiecie nr 26, asortyment o charakterystyce opisanej 

w pytaniu, pod warunkiem zachowania pozostałych szczegółowych wymagań określonych w SWZ. 

 

Pytanie 18: ”(pakiet 8) Czy Zamawiający dopuści materiał wiskoelastyczny 1,4% o masie cząsteczkowej 1,2-

2,0mln D, lepkości 30 000 mPas, Osmolarności 270-400 mOsm/kg, kaniuli 27G, pozostałe parametry bez 

zmian?” 

Odpowiedź 18: Zamawiający nie wprowadza zmian do treści SWZ w zakresie objętym pytaniem - nie 

dopuszcza proponowanego rozwiązania. 

 

Pytanie 19: (pakiet 10) Czy Zamawiający zamiast serwety do owinięcia 60x60cm, dopuści serwetę w rozmiarze 

75x90 cm? 
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Odpowiedź 19: Zamawiający dopuszcza w zakresie pakietu nr 10, zaoferowanie serwety do owinięcia 

60x60cm w rozmiarze 75x90 cm, pod warunkiem zachowania pozostałych szczegółowych wymagań 

określonych w SWZ. 

 

Pytanie 20: „(umowa § 4 pkt.11) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przesłanie faktury drogą mailową w formie 

pdf?” 

Odpowiedź 20: Zamawiający wyraża zgodę na przesyłanie faktur drogą elektroniczną w formie pdf na 

adres e-mail biuro@kolejowy.katowice.pl Tym samym zmianie ulega treść § 4 pkt 11 projektowanych 

postanowień umownych do brzmienia: "Wykonawca, działając na podstawie ustawy z dnia 18 kwietnia 

2019 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane 

lub usługi oraz partnerstwie publicznoprawnym może przesłać do Zamawiającego fakturę w wersji 

elektronicznej o określonej przepisami strukturze. Wykonawca może przesłać Fakturę w formie pdf 

drogą elektroniczną na adres e-mail biuro@kolejowy.katowice.pl " 

 

Pytanie 21: „Czy w Pakiecie nr 5 poz. 1 Zamawiający dopuści kaniulę zagiętą od końca 6mm, przy 

równoczesnym spełnieniu pozostałych wymagań?” 

Odpowiedź 21: Zamawiający nie wprowadza zmian do treści SWZ w zakresie objętym pytaniem - nie 

dopuszcza proponowanego rozwiązania. 

 

Pytanie 22: „Czy w Pakiecie nr 15 Zamawiający dopuści roztwór ryboflawiny 0,1% przeznaczony do zabiegów: 

CXL, EPI-off i EPI-on, w strzykawce (a’1,5ml) z kaniulą?” 

Odpowiedź 22: Zamawiający informuje, że w dokumentacji postępowania w Pakiecie nr 15 nie 

przewidziano wskazanego w pytaniu elementu. Pytanie uznaje się zatem za bezprzedmiotowe. 

W konsekwencji zamawiający nie dokonuje zmiany SWZ. 

 

Pytanie 23: „Czy w Pakiecie nr 6 Zamawiający dopuści pierścienie napinające torebki AJL wykonane z 

transparentnego PMMA?” 

Odpowiedź 23: Zamawiający nie wprowadza zmian do treści SWZ w zakresie objętym pytaniem - nie 

dopuszcza proponowanego rozwiązania. 

 

Pytanie 24: „Czy w Pakiecie nr 1 Poz. 4. Zamawiający dopuści nóż prosty 20G – 1,2mm oraz 19G-1,5mm lub 

23G – 0,9mm?” 

Odpowiedź 24: Zamawiający dopuszcza w zakresie pakietu nr 1 poz. 4 zaoferowanie noża prostego 20G – 

1,2mm oraz 19G-1,5mm, pod warunkiem zachowania pozostałych szczegółowych wymagań określonych 

w SWZ.  

 

Pytanie 25: ” Czy w Pakiecie 28 Zamawiający dopuści strzałki z PVA pakowane w blister po 5 szt ,w 

niepodzielnym opakowaniu handlowym z odpowiednym przeliczeniem i zaokrągleniem opakowań w górę?” 

Odpowiedź 25: Zamawiający dopuszcza w pakiecie nr 28, asortyment o charakterystyce opisanej 

w pytaniu, pod warunkiem zachowania pozostałych szczegółowych wymagań określonych w SWZ. 

 

Pytanie 26: „Czy w Zadaniu nr 4 Zamawiający dopuści retraktory z niebieskiego polipropylenu o długości 

10mm, transparentny stoper silikonowy średnica zewnętrzna 1,5mm, wewnętrza 0,5mm w opakowaniu 

handlowym a’5?” 

Odpowiedź 26: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Zadaniu nr 4 retraktory z niebieskiego 

polipropylenu o długości 10mm, transparentny stoper silikonowy średnica zewnętrzna 1,5mm, wewnętrza 

0,5mm w opakowaniu handlowym a’5, pod warunkiem zachowania pozostałych szczegółowych wymagań 

określonych w SWZ 
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Pytanie 27: „Czy w Pakiecie nr 18. Poz. 2 Zamawiający dopuści nożyczki zakrzywione długość całkowita 

115mm, pozostałe parametry bez zmian?” 

Odpowiedź 27: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 18 w pozycji 2 asortyment o charakterystyce 

opisanej w pytaniu, pod warunkiem zachowania pozostałych szczegółowych wymagań określonych 

w SWZ. 

 

Pytanie 28: „Dotyczy Pakietu 19. Poz. 1. Czy Zamawiający dopuści pęsetę o parametrach: Pęseta Colibri 

tytanowa ze stali nierdzewnej o długości całkowitej 77mm, długości branszy od zagięcia 0,12 mm. Rączka 

płaska, antypoślizgowa bez otworów” 

Odpowiedź 28: Zamawiający dopuszcza w pakiecie nr 19 pozycja nr 1 asortyment o charakterystyce 

opisanej w pytaniu, pod warunkiem zachowania pozostałych szczegółowych wymagań określonych 

w SWZ, jednocześnie modyfikuje Opis przedmiotu zamówienia zawarty w Formularzu cenowym dla 

Pakietu nr 19 poz 1 do brzmienia: Pęseta Barraquer typu Coliber ze stali nierdzewnej o długości 

całkowitej 70 mm, długości branszy od zagięcia 0,12 mm. Rączka płaska, antypoślizgowa. Składając ofertę 

należy posłużyć się zmodyfikowaną wersja załącznika nr 2 do niniejszego pisma ( Formularz cenowy). 

 

Pytanie 29: „Dotyczy Pakiet 19. Poz. 2.  

Czy Zamawiający dopuści pęsetę o parametrach Pęsetka spojówkowa ze stali nierdzewnej o długości 

całkowitej 108mm bransza zakończona na 1x2 zęby, prosta. Rączka płaska, bez otworów, 

antypoślizgowa.” 

Odpowiedź 29: „Zamawiający dopuszcza w pakiecie nr 19 w pozycji nr 2, asortyment o charakterystyce 

opisanej w pytaniu, pod warunkiem zachowania pozostałych szczegółowych wymagań określonych w SWZ.”  

 

Pytanie 30: „Dotyczy Pakiet 19. Poz. 3.  

Czy Zamawiający dopuści imadło o parametrach: Imadło do igieł typu Barraquer ze stali nierdzewnej o długości 

całkowitej 125mm” 

Odpowiedź 30: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie imadła do igieł typu Barraquer ze stali nierdzewnej 

o długości całkowitej 125mm. 

 

Pytanie 31: „Dotyczy Pakiet 19. Poz. 4. 

Czy Zamawiający dopuści nożyczki o parametrach: Nożyczki McPherson-Vannas ze stali nierdzewnej o długości 

całkowitej 85mm o małych ostrzach, extra ostre. Rączka zaokrąglona” 

Odpowiedź 31: Zamawiający nie wprowadza zmian do treści SWZ w zakresie objętym pytaniem - nie 

dopuszcza proponowanego rozwiązania. 

 

Pytanie 32: „Dotyczy Pakiet 19. Poz. 5.  

Czy Zamawiający dopuści nożyczki o parametrach: Nożyczki typu Westcott ostre, zagięte; długość cięcia 13mm 

długość ostrzy 15mm długość całkowita 115 mm, stalowe.” 

Odpowiedź 32: Zamawiający dopuszcza w pakiecie nr 19 w pozycji nr 5, asortyment o charakterystyce 

opisanej w pytaniu, pod warunkiem zachowania pozostałych szczegółowych wymagań określonych 

w SWZ. 

 

Pytanie 33: „Dotyczy Pakiet 19. Poz. 6.  

Czy Zamawiający dopuści nożyczki o parametrach: Nożyczki typu Vannas ostre, zagięte; długość cięcia 6mm 

długość ostrzy 9 mm, długość całkowita 81mm stalowe.” 

Odpowiedź 33: Zamawiający nie wprowadza zmian do treści SWZ w zakresie objętym pytaniem - nie 

dopuszcza proponowanego rozwiązania. 
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Pytanie 34: „Dotyczy Pakiet 19. Poz. 7.  

Czy Zamawiający dopuści nożyczki o parametrach: 

Nożyczki typu Gills-Vannas zagięte, ostre; długość cięcia 10mm, długość ostrzy 13mm, długość całkowita 88mm, 

stalowe.” 

Odpowiedź 34: Zamawiający dopuszcza w pakiecie nr 19 w pozycji nr 7, asortyment o charakterystyce 

opisanej w pytaniu, pod warunkiem zachowania pozostałych szczegółowych wymagań określonych 

w SWZ. 

 

Pytanie 35: ”Dotyczy Pakiet 19. Poz. 8.  

Czy Zamawiający dopuści pęsetę o parametrach: Pęseta do kapsuloreksji krzyżowa, zagięta, ze znacznikami 2.5 

mm i 5.00 mm, zagięta, długość części roboczej 8,5mm, długość całkowita 110mm, płaska rękojeść, tytanowa.” 

Odpowiedź 35: Zamawiający nie wprowadza zmian do treści SWZ w zakresie objętym pytaniem - nie 

dopuszcza proponowanego rozwiązania. 

 

Pytanie 36: „Dotyczy Pakiet 19. Poz. 9.  

Czy Zamawiający dopuści pęsetę o parametrach: Pęseta typu Colibrii 1x2 ząbki 0.12 mm, długość części 

roboczej 5mm, długość całkowita 84mm, tytanowa.” 

Odpowiedź 36: Zamawiający dopuszcza w pakiecie nr 19 w pozycji nr 9, asortyment o charakterystyce 

opisanej w pytaniu, pod warunkiem zachowania pozostałych szczegółowych wymagań określonych 

w SWZ. 

 

Pytanie 37: „Dotyczy Pakiet 19. Poz. 10.  

Czy Zamawiający dopuści pęsetę o parametrach: Pęseta chirurgiczna prosta 1x2 ząbki 0.12mm, długość części 

roboczej 5mm, długość całkowita 105mm, tytanowa.” 

Odpowiedź 37: Zamawiający dopuszcza w pakiecie nr 19 w pozycji nr 10, asortyment o charakterystyce 

opisanej w pytaniu, pod warunkiem zachowania pozostałych szczegółowych wymagań określonych 

w SWZ. 

 

Pytanie 38: „Dotyczy Pakiet 19. Poz. 11. Czy Zamawiający dopuści pęsetę o parametrach: Pęseta typu Bonn 

1x2 ząbki 0.12mm prosta, długość części roboczej 5mm, długość całkowita 94mm, tytanowa.” 

Odpowiedź 38: Zamawiający dopuszcza w pakiecie nr 19 w pozycji nr 11, asortyment o charakterystyce 

opisanej w pytaniu, pod warunkiem zachowania pozostałych szczegółowych wymagań określonych 

w SWZ. 

 

Pytanie 39: „Dotyczy Pakiet 19. Poz. 12 

Czy Zamawiający dopuści imadło o parametrach: Imadło zagięte 8mm, długość całkowita 100mm, stalowe 

tytanowe.” 

Odpowiedź 39: Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań poza określonymi w SWZ, niemniej 

dopuszcza asortyment o charakterystyce opisanej w pytaniu. 

 

Pytanie 40: „Dotyczy Pakiet 19. Poz. 13.  

Czy Zamawiający dopuści imadło o parametrach: Imadło typu Barraquer Needle Holder proste, szczęki 12mm 

bez zamka, długość całkowita 100mm tytanowe.” 

Odpowiedź 40: Zamawiający dopuszcza w pakiecie nr 19 w pozycji nr 13, asortyment o charakterystyce 

opisanej w pytaniu. 

 

Pytanie 41: „Dotyczy Pakiet 19. Poz. 14.  
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Czy Zamawiający dopuści manipulator o parametrach: Manipulator zakończony "grzybkiem" zagięty, długość 

części roboczej 10 mm, długość całkowita 122mm, końcówka stalowa, rękojeść tytanowa.” 

Odpowiedź 41: Zamawiający dopuszcza w pakiecie nr 19 w pozycji nr 14, asortyment o charakterystyce 

opisanej w pytaniu. 

 

Pytanie 42: „Dotyczy Pakiet 19. Poz. 15.  

Czy Zamawiający dopuści rozwórkę o parametrach: Rozwórka rozkręcana 14mm, otwarta, tytanowa.” 

Odpowiedź 42: Zamawiający nie wprowadza zmian do treści SWZ w zakresie objętym pytaniem - nie 

dopuszcza proponowanego rozwiązania. 

 

Pytanie 43: „Dotyczy Pakiet 19. Poz. 16.  

Czy Zamawiający dopuści nożyczki o parametrach: Nożyczki rogówkowe/spojówkowe typu Castroviejo, 

zakrzywione, tępe końcówki i małe ostrza, długość cięcia 7,5mm, długość całkowita 10,2cm, narzędzie 

stalowe.” 

Odpowiedź 43: Zamawiający nie wprowadza zmian do treści SWZ w zakresie objętym pytaniem - nie 

dopuszcza proponowanego rozwiązania. 

 

Pytanie 44: „Czy w Pakiecie nr 6 Zamawiający dopuści pierścienie napinające torebki AJL wykonane z 

transparentnego PMMA Dostępny w dwóch rozmiarach: 10/12 i 11/13?” 

Odpowiedź 44: Zamawiający nie wprowadza zmian do treści SWZ w zakresie objętym pytaniem - nie 

dopuszcza proponowanego rozwiązania. 

 

Pytanie 45: „do pakietu nr 1, punkt 3 

Czy zamawiający dopuści nóż slit bez krawędzi tnących przechodzących poza najszerszą część ostrza oraz bez 

znacznika na długości 2mm spełniający pozostałe parametry z opisu?” 

Odpowiedź 45: Zamawiający nie wprowadza zmian do treści SWZ w zakresie objętym pytaniem - nie 

dopuszcza proponowanego rozwiązania. 

 

Pytanie 46: „Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby termin płatności liczony był od daty sprzedaży, oraz żeby za 

termin zapłaty uznawana była data wpływu zapłaty na rachunek wykonawcy ?” 

Odpowiedź 46: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę postanowienia umowy. 

 

Pytanie 47: „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na cesję praw i obowiązków z wzoru Umowy na bank kredytujący 

grupę kapitałową Wykonawcy? Wykonawca zobowiązuje się powiadomić Zamawiającego o dokonaniu takiej 

cesji. Jednocześnie Wykonawca potwierdza, iż mimo cesji jest uprawniony do wykonywania praw i obowiązków 

z Umowy przelanych na bank - do momentu odmiennego zarządzenia przez bank, które zostanie przesłane w 

formie pisemnej.„ 

Odpowiedź 47: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę postanowienia umowy. 

 

Pytanie 48: „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie terminu płatności do 30 dni?” 

Odpowiedź 48: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian do treści SWZ w zakresie 

objętym pytaniem. 

 

Pytanie 49: „Dotyczy § 7, ust. 1 pkt. 4 Projektu Umowy: 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu zgodnie z poniższym: 

4) z tytułu odstąpienia od Umowy lub jej wypowiedzenia z przyczyn występujących po stronie Wykonawcy w 

wysokości 5% wartości netto niezrealizowanej części Umowy?” 

Odpowiedź 49: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę postanowienia umowy 
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Pytanie 50: „Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 1 pozycja nr 2 Nóż typu Slit, jednorazowy, metalowy, 

zakrzywiony do otwarcia komory przedniej oka, o obustronnie ostrzonych krawędziach tnących, bez znacznika, o 

kalibracjach 2,2 mm, 2,4 mm, 2,65 mm, 2,75 mm.” 

Odpowiedź 50: Zamawiający nie wprowadza zmian do treści SWZ w zakresie objętym pytaniem - nie 

dopuszcza proponowanego rozwiązania. 

 

Pytanie 51: „Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 1 pozycja nr 2 Nóż typu Slit, jednorazowy, metalowy, 

zakrzywiony do otwarcia komory przedniej oka, o jednostronnie ostrzonej krawędzi tnącej, bez znacznika, o 

kalibracjach 2,2 mm, 2,4 mm, 2,65 mm, 2,75 mm” 

Odpowiedź 51: Zamawiający nie wprowadza zmian do treści SWZ w zakresie objętym pytaniem - nie 

dopuszcza proponowanego rozwiązania. 

 

Pytanie 52: „Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 5 pozycja nr 1 kaniulę zagiętą pod kątem 32 stopni, 

pozostałe parametry bez zmian?” 

Odpowiedź 52: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w pakiecie nr 5 pozycja nr 1 kaniulę zagiętą pod 

kątem 32 stopni, pod warunkiem zachowania pozostałych szczegółowych wymagań określonych w SWZ. 

 

Pytanie 53: „Pakiet 10: 

Czy Zamawiający dopuści zestawu o składzie: 

1.KOMPRES WŁÓKNINOWY 30G 4W 7,5X7,5CM 5 szt. 

2.BARRAQUER METALOWY DLA DOROSŁYCH 4CM ZAMKNIĘTE KOŃCÓWKI 1 szt. 

3.PRZYRZĄD PLASTIKOWY DO ODMIERZANIA MIEJSCA INIEKCJI 8CM KOŃCÓWKI 3,5-4,0 MM 1 szt. 

4.PATYCZEK PLASTIKOWY 15CMX2,5MM GŁÓWKA 4MM WISKOZA BIAŁY 2 szt. 

5.KLESZCZYKI PLASTIKOWE PEAN 13CM NIEBIESKIE 1 szt. 

6.POJEMNIK PLASTIKOWY OKRĄG 60ML WYSOKOŚĆ 3CM ŚR DENKA 5,5CM SKALA TRANSPARENTNA 

2 szt. 

7.serweta okulistyczna SMS 90X80cm, otwór 10cmX7cm, folia, rozcięcie 1 szt. 

8.serweta do owinięcia 90X75CM 1 szt.” 

Odpowiedź 53: Zamawiający dopuszcza w zakresie pakietu nr 10, zaoferowanie zestawu 

o charakterystyce opisanej w pytaniu, pod warunkiem zachowania pozostałych szczegółowych wymagań 

określonych w SWZ. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszą odpowiedzią 

należy w formularzu nanieść stosowne zmiany tak, aby nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej 

pozycji. 

 

Pytanie 54: „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu dostawy do godziny 15:00?” Pozwoli to na 

realizację dostaw zgodną z terminem dostaw wyznaczonym przez Zamawiającego w dniach.” 

Odpowiedź 54: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian do treści SWZ w zakresie 

objętym pytaniem. 

 

Pytanie 55: „Czy Zamawiający w Pakiecie 8 dopuści materiał wiskoelastyczny kohezyjny, o stężeniu 1,4%  

hialuronianu sodu, otrzymany w procesie biofermentacji; masa cząsteczkowa: 2.9-3.8 mln  

Da, lepkość: 300.000 – 470.000 mPas; osmolarność: 270-400 mOsmol/l, pH: 6,8-7,6  

ampułkostrzykawka o pojemności: 1,0 ml, kaniula 27G?” 

Odpowiedź 55: Zamawiający nie wprowadza zmian do treści SWZ w zakresie objętym pytaniem - nie 

dopuszcza proponowanego rozwiązania. 

 

Pytanie 56: „Czy Zamawiający w Pakiecie 10 dopuści zestaw do iniekcji doszklistkowej o następującym  
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składzie:” 

Odpowiedź 56: „Zamawiający informuje, że pytanie nie zawiera pełnych danych dotyczących składu 

zestawu do iniekcji doszklistkowej, co uniemożliwia jednoznaczne odniesienie się do treści zapytania. 

W związku z powyższym Zamawiający nie zmienia wymagań określonych w SWZ. 

 

Pytanie 57: „Czy Zamawiający w Pakiecie II dopuści zestaw do iniekcji o następującym składzie:  

a. obłożenie na stół 75 (+- 2,5cm) x 100 cm (+- 2,5cm) – 1 szt.,  

b. obłożenie na pacjenta 50 (+- 2,5cm) x 60 (+- 2,5cm) cm z otworem na  

oko 10 x 10 cm, otwór nacięty, z przylepcem – 1 szt.,  

c. rozwórka metalowa – 1 szt.,  

d. patyczki absorpcyjne – 2 szt.,  

e. miarka metalowa – 1 szt.?” 

Odpowiedź 57: Zamawiający informuje, że w dokumentacji postępowania w Pakiecie nr 2 nie 

przewidziano wskazanego w pytaniu elementu. Pytanie uznaje się zatem za bezprzedmiotowe. 

W konsekwencji zamawiający nie dokonuje zmiany SWZ. 

 

Pytanie 58: „dotyczy pakietu nr 4 

Czy zamawiający dopuści retraktor tęczówkowy o długości 10 mm i średnicy 0,20 mm? Pozostałe wymagania 

zgodne z SWZ.” 

Odpowiedź 58: Zamawiający nie wprowadza zmian do treści SWZ w zakresie objętym pytaniem - nie 

dopuszcza proponowanego rozwiązania. 

 

Pytanie 59: „dotyczy pakietu nr 8 

Czy zamawiający dopuści roztwór hialuronionu sodu 1,4% o: 

- masie cząsteczkowej 2.8-3.2 mln Da 

- lepkości 400 000 mPas (25°C) 

- osmolarność 270-400 mOsm/kg 

- pH: 6.8-7.6 

- objętość 1 ml amp-strz. 

- kaniula 27G w komplecie” 

Odpowiedź 59: Zamawiający nie wprowadza zmian do treści SWZ w zakresie objętym pytaniem - nie 

dopuszcza proponowanego rozwiązania. 

 

Pytanie 60: „ dotyczy pakietu nr 10 

Czy zamawiający dopuści zestaw do iniekcji doszklistkowej o poniższym składzie: 

• obłożenie na stolik 120x90 cm – 1 x 

• obłożenie 50x60 cm z filmem do nacięcia wstępnie naciętym – 1 x 

• znacznik twardówkowy 3,5-4,0 mm - 1 x 

• tip bawełniany – 2 x 

• rozwórka druciana Barraquer – 1 x 

• kleszczyki Kocher palstikowe – 1 x 

• gazik 7,5x7,5cm – 5 x 

• Strzykawka 1 ml z igłą 30 G – 1 x 

• Osłona na oko samoprzylepna – 1 x” 

Odpowiedź 60: Zamawiający dopuszcza w zakresie pakietu nr 10, zaoferowanie zestawu 

o charakterystyce opisanej w pytaniu, pod warunkiem zachowania pozostałych szczegółowych wymagań 

określonych w SWZ. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszą odpowiedzią 

należy w formularzu nanieść stosowne zmiany tak, aby nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej 

pozycji. 
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Pytanie 61: „dotyczy pakietu nr 26 

Czy zamawiający dopuści roztwór błękitu w opakowaniach zawierających 10 szt. fiolek każda zapakowana 

osobno sterylnie?” 

Odpowiedź 61: Zamawiający dopuszcza w pakiecie nr 26 roztwór błękitu w opakowaniach zawierających 

10 szt. fiolek każda zapakowana osobno sterylnie, pod warunkiem zachowania pozostałych szczegółowych 

wymagań określonych w SWZ, z odpowiednim przeliczeniem ilości. 

 

Pytanie 62: „dotyczy pakietu nr 27 

Czy zamawiający dopuści roztwór ryboflawiny 0.1% zawierający fosforan ryboflawiny w strzykawkach o 

pojemności 2 ml?” 

Odpowiedź 62: Zamawiający dopuszcza w pakiecie nr 27 asortyment o charakterystyce opisanej 

w pytaniu, pod warunkiem zachowania pozostałych szczegółowych wymagań określonych w SWZ. 

 

Pytanie 63: „Dotyczy pakiet nr 8  

Czy Zamawiający dopuści wiskoelastyk kohezyjny 1,4% kwas hialuronowy , fermentacja bakteryjna , masa  

cząsteczkowa 3,0MDa , lepkość 200 000mPas, ph6,8-7,6, osmolarność 300-350mOsm/kg  

ampułkostrzykawka o poj. 1,1ml, kaniula 27G?” 

Odpowiedź 63: Zamawiający nie wprowadza zmian do treści SWZ w zakresie objętym pytaniem - nie 

dopuszcza proponowanego rozwiązania. 

 

Pytanie 64: „Dotyczy pakiet nr 23  

Czy Zamawiający dopuści barwnik do barwienia o poniższych parametrach  

Kompozycja 0,5 mL roztworu barwiącego (w strzykawce 1 mL):  

Bez zawartości lateksu i środków konserwujących.  

•DDG 0,025% w/v  

•Diglycerol 2,6% w/v  

•Gęstość kg/l 1,008 –1,010  

•wartość pH 7,0 –7,5  

•Osmolalność 350 –400 mOsm/kg H2O  

•Endotoksyny ≤ 0,2 EU / Ml” 

Odpowiedź 64: Zamawiający nie wprowadza zmian do treści SWZ w zakresie objętym pytaniem - nie 

dopuszcza proponowanego rozwiązania. 

 

Pytanie 65: „Dotyczy pakiet nr 24  

Czy Zamawiający dopuści barwnik do barwienia ILM oraz ERM o poniższych parametrach  

Kompozycja 0,5 mL roztworu barwiącego (w strzykawce 1 mL):  

Bez zawartości lateksu i środków konserwujących  

Gęstość kg/l 1,008 –1,010  

Koncentracja (DDG) 0,025% w/  

Koncentracja (Trypan Blue) 0,09% w/v  

Koncentracja (Diglycerol) 2.6% w/v  

wartość pH 7,0 –7,5  

Osmolalność 350 –400 mOsm/kg H2O  

Endotoksyny ≤ 0,2 EU / mL” 

Odpowiedź 65: Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania w zakresie opisanym w pytaniu. 
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Pytanie 66: „Czy Zamawiający w Pakiecie nr 8 dopuści materiał wiskoelastyczny, o stężeniu 1,8% hialuronianu 

sodu, otrzymany w procesie fermentacji; masa cząsteczkowa: 2–3,5 log(Pas) (2–3 ×10⁶ mPas) – 3 200 000; 

ampułkostrzykawka o pojemności: 0,85ml?” 

Odpowiedź 66: Zamawiający nie wprowadza zmian do treści SWZ w zakresie objętym pytaniem - nie 

dopuszcza proponowanego rozwiązania. 

 

Pytanie 67: „W związku z przygotowywaną przez nas ofertą w ramach Pakietu nr 19 w postępowaniu „Dostawa 

mikro narzędzi oraz wyrobów medycznych do zabiegów okulistycznych” (przetarg nr 29858129), uprzejmie 

zwracamy się z prośbą o udostępnienie numerów katalogowych, producenta lub konkretnego źródła odniesienia 

dla każdej z pozycji wskazanych w formularzu cenowym. 

W opisie przedmiotu zamówienia znajdują się bardzo szczegółowe parametry narzędzi (długości, średnice, 

ząbki, materiał – stal nierdzewna lub tytan), natomiast z uwagi na ogromną różnorodność dostępnych modeli na 

rynku – zarówno krajowym, jak i międzynarodowym – nie jesteśmy w stanie jednoznacznie dopasować 

właściwych wersji bez odniesienia do konkretnego numeru katalogowego lub producenta, z którego dotychczas 

Państwo korzystali. 

Prosimy o przekazanie: 

• Numerów katalogowych (lub kodów produktów) dla każdego z 16 wskazanych narzędzi, 

• Nazw producentów lub dystrybutorów (jeśli dotychczas korzystali Państwo z konkretnego źródła), 

• Informacji, czy dopuszczalne są zamienniki o identycznych parametrach technicznych i funkcjonalnych (np. 

±2 mm długości, materiał ekwiwalentny itp.). 

Dzięki tej informacji będziemy mogli precyzyjnie dopasować ofertę, unikając pomyłek przy doborze narzędzi i 

zapewnić pełną zgodność z oczekiwaniami Zamawiającego.” 

Odpowiedź 67: Zamawiający nie przychyla się do prośby zawartej w pytaniu, jednocześnie zwracając 

uwagę na fakt, iż to Wykonawca składając ofertę podejmuje decyzję, jaki asortyment zaoferuje, mając na 

uwadze, iż wszystkie wymagania określone w SWZ i załącznikach, w tym w formularzu cenowym 

stanowią wymagania minimalne, a ich spełnienie jest obligatoryjne. Zamawiający wymaga zaoferowania 

asortymentu o określonych właściwościach, a nie od konkretnego producenta (stanowisko przeciwne 

byłoby niezgodne z treścią art 99 ustawy Pzp, zgodnie z którym: "Przedmiotu zamówienia nie można 

opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję, w szczególności przez wskazanie 

znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje 

produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do 

uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów").  

Ponadto Zamawiający wskazuje, że zgodnie z postanowieniami rozdziału 3.6 SWZ dopuszcza składanie 

ofert równoważnych, z tym zastrzeżeniem, że Wykonawca zobowiązany jest wykazać tę równoważność w 

ofercie. 

 

Ponieważ warunki zamówienia nie ulegają istotnej zmianie, aktualny pozostaje termin składania ofert 

ustalony do dnia 14.08.2025 r. do godziny 10.00 oraz termin otwarcia ofert: w tym samym dniu o godzinie 

10.15 oraz termin związania ofertą ustalony do dnia 01.11.2025 r. 

 

Załączniki: 

1. Formularz cenowy – zmodyfikowany ( załącznik nr 2 do SWZ) 

2. Projektowane postanowienia umowy – zmodyfikowane ( załącznik nr 7 do SWZ) 

 
Zatwierdzono: 

 

Dyrektor 

Okręgowego Szpitala Kolejowego 

w Katowicach – s.p.z.o.z. 

Adam Trzebinczyk  


